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- Theruoeleaent Fe-Ko, TGL 0-43710, 

- Ther«oele«ent PtRh30%-PtRh6%, TGL 39440 



4. Technische Paten 



4.1. Anzeigegerat 



Gerateart : 

MeBbereich: 
anschlieBbare Fuhlergrundtypen 



Labortischgerat , netzgebunden 



- 200°C bis 1800°C 



OTM 2010 

- Pt 100 

- NiCr-NiAl 

- PtRh30/6 



DIM 2020 

- Pt 100 

- Fe-CuNi 

- PtRh30/6 



DTM 2030 

- Pt 100 

- Fe-Ko 

- PtRh30/6 



- Fuhlerkennl inien; 



- Pt 100, » 1,385 nach TGL 39438 

- NiCr-NiAl nach TGL 39440 

- Fe-CuNl nach TGL 39440 

- Fe-Ko nach TGL 0-43710 

- PtRh30%-PtRh6% nach TGL 39440 



- Anzeigebereich: - Pt 100 -200 bis 850 C 

- NiCr-NiAl -200 bis 1300°C 

- Fe-CuNi -200 bis 900°C 

- Fe-Ko -200 bis 900°C 

- PtRh30%-PtRh6% +300 bis 1800°C 

- Verarbeitungsfehler : - Pt 100, 0,15 K fur t K 200 C 

* 0,3 K fur t < 850°C 

- Thermoelemente 

/ J/. 6 ^ - iQC*^C ±-{LA — K fur t < ?nn? . c 

^ » l,-5 — K f Or Mc B b e- 

f 'f/C ->fCO a C *C r e ie hs- 

tjiu L'-' 

^ I (gilt fur alle 







Thermoe lenient e) 
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Auf Idsung 


Bereich - 199,9 bis 199, 9°C 0,1 K 

200 bis 1800 °C IK 


MeBverfahren: 


Dual-slope Integration, Linearisie- 
rung iin Digitalteil 


Integrationszeit 
einer Messung: 


40 ms 


MeBrate: 


ca. 2/s 


Widerstandstherroo- 




meteranschluB : 


direkt uber geeignete Leitung und 
Steckverbinder in Dreileiter schaltung 
Zuleitungswiderstand pro Ader kleiner 
10 Ohm 


Thermoelementean- 




schluB: 


direkt uber Steckverbinder bzw. Aus- 
gleichleitung und Steckverbinder , 
Vergleichstel lenkompensat ion durch 
Anzeigegerat, Widerstand des Thermo- 
kreises kleiner 20 Ohm, bei unedlem 
Thermoelement Adapterzwischenkabel 
erforderl ich . 


Auswahl des Fuhler- 




grundtyps : 


durch Tastenschalter 


Zusatzf unkt ionen : 


Maximalwertspeicher , Minimalwertspei - 
Cher, Mittelwertspeicher , Differenz- 
temperaturmessung 


Datenausgang: 


an IMS 2 (lEC-Bus) angeglichen, ver- 
kettbar mit Geraten im lon-Betrieb 



s 





Laboreiosati, EinsBtzgruppe 1 nach 
■ TGL^ 14283/05 ' ■ 0-'. ; "'' , •" ■ '■' " ,::,0; 



0m:ge&yngst#itpen|ittirfeera'iei 



- .:Abgie.ichteiiper0t 


. ■(•.23°C; ■ . ' 0;.^ 


Met zarisebiyE^ 000 0^^ 


220V + 22V, 50HZ £ 1 Hz 


- 0 Eiiil^y f zeit t ■bb0-^ 


10 Mimiten 


«“ Lei s tongs ayfrialiiie^-^ : , 


kleiner 12i bei Nermspanriyng 220V 


:^0:F,y nfeeiifc s t irgr^ 




- Scfiy t zgCit e ; 


Scliytzklasse I (Schotzerdufig) ^ 
Scbytzgrad IP '20 ' • 



' ,wyrtle;::'ayf ; .ti.er 

GAS:^^la0life:ls Bowlai-vdi^a:. St:^ll 
: :§ytekytiifti'a^l.0^ 

: ; - G0me0tspre0hen^;,;0esi:tzfc.:::;:das;';.:ErEey§rtis 
: : ; :0'y r'eli-f yltr y ng-sfea-stlmiiiy Of 

- :¥erlslaibeiicle- vsaf ihrtlyiigen ■;:fezp-*V;-.E 
. - ;Da:s :Erz0ugyi^;;::;f llib: :;riic|ib-;:iB;i;4en-:A 



■«^' 0 Belli u s e :-00 0 0 ;- 


schlagfestes PlastgehSuse 


0- " Masse: 00 00' B ; 00 


1700 g 


■ 0^ '^Miises so Ogen"': 00:0 0000;B000;0Bii0^ 


^^;::::0;18o07c MB : ; ■ ' ;0’ 


- Ausfallrate: 


: :'-2X10p; ''0-00'0;^'''0'0--''-0';;0-'. 






:^' ^•lOO “ 

''■|©lll#ili||||i>ii|ii«iriS 

iillfiilllSiSpIS^^i^i '«* i ;';;Ei«8af4t;»pe :'; ■ ■ 

i;0:|:;:i^|isv;55^;;^flaeh: :’ ;f 61;:-;39##Q:Vv0OUPC 

Biiifii0'^ii:*ipfc|riBf:B^<Fi^ 
iSli|ffii:||li«ppi:fei0^S0®e : 

:0lii0000i:;:::00:0p:»leP 0 -3S :::bi s 

iiip|iii0S':0J«er»oeiM8nB^^ 

|lii|ii|||i||ai||pi§Qi4C}i:lffea^^ 

i||i0||||||g:||ppiit#r|iWiP# 

i;;:slgs:Si::;IWSSSi;ri8PM®:i0sp®:raj:UPb8i'<sic 

i:|3iSSK;i:;|:®ij^ieiMaxt»aibe^ 

■b:BbP;::0000B ;.70 :C . . 

rel. Luftfeucfite 93% (bis maximal 25°C) 



slelie Artel tsbedingyngen 

5^\f irkyrtswel:S0 ^:.V-;::;^:vr:''.'; 



Kerns|;yck:rtes. ;■; 0 fr;':' 

MeftaW att%-4^Qlir;t;rt0twe0cll ge':;:-^8©r^ 

- ' ■ays;;y0d.-;st0wert*;#ie'':' 

: Als^MO-yiiS'B tzerv; :l-0t ;':;a iiie •; ;Sel%a 1 

; Die ;yiiset.2M0f;.:'erf ©lift;- 
2ahler,.::;fyfiglart:':;::cler::;QfG^Bay.s4e-l:ii,;;cle0v:-;;i^ 
:Ui»set^yri:g;.;erforterilrte :koostaiit.@..2eit^': 
zeit ):;:.wird./_eben#ril Is :i-mV:CT€«*-iayst 0 ip 
l^iter:iiri§swei.seo^:to^ tlie;;y®se.tzyrig^:.eiiies :/Me&werte0^ 

.bescftir .:.. . Vj.::--. \ 

;:Aii:;;Eirip0.g;: l.iegt:veln. 

- cler;:O.Wa:etgr.§ieri ^cles .;.:Ei:iifaii§sver’0tirt6rs;/Mrt 
;.grij.ppeii;4ii..::elJie; 1 

■ ;' ■■ste : ■ r/; ---- 

-■y:Aiii;.;;El.ri§Bo§,.:l:i.egt. . eiiie^ 

: ; iantll/wng:; i eser*: : Spannurig i:n . -.e I ne ; : Iszelil: : :y iid: . -aa 

: - ; m ;:B i nga rig:.- liegt ' ■ d i^:. :,;a igentl irt e^- .'MeS^parimin '^viidd-^SS 

.0 a ;;all e-.;d.r el.:;; f a 0 d 1 art oW-ttE^e:;: 

sirid ;:dle: .;zy.:;;airier.aliertiirig -galiirtbdrt;^ 

deri ;:gleialied--:;:0f:rtetw@rteii:.:fSosiiabdefi:J;;^^ 

f ereitzdfib 1:1 dorig :-;:Z3^Z.i:;vy:nd::;-;.Z2^2:i^^^^ 
di rekt-:;:pr apart 

i^.feltereo wires der Quotient dleser Oifferenzen §et>lldet» ■' 












JE£S 

^ref; 



Z3-Z1 

^^22.-21;:: 






Oamit liegt eine Gr6Be vor, die den jewelligen Medwert be- 
zogen auf :deri' Referenzwert :^darstel 









"§ 






U, 












ref:,' 



ref 



■ /5.2'/' 



■:;. ¥«perat«r,trt ■rt-.-dar-;:'- Verst K.o8iparatorsehw.flr 

: I an ;: .::m « v:: gelif p: ::n - d i-€: : :yiisa tz u eg el n . ...... . 

.die„'Recherigenayig-» 

bare Sanayigkeit. 

:.;::DIa:v.:diircli -dii.rt ■ 

einer ■ .Zuweisyrig. Bern in bina-- 

::$ertrtrt%¥orM^ .(XberTOspanriung bzw* Wider*- 

.Temperator, .zu-^. 

geordnat. Dies erfolgt ' gernm ■Fiililerk.eriiil.irue^;^ ■ im .Mikro-^ 
:;;;:rtrtBer::¥o-r^^ 

;::^:0as Oriftfreilielt iind liohe 

' Stabilitit der Linaarislerimg. 

■rtie Abspeicrierung der FOb 1 erk arm! in ieri im Uechner w.tirda in ■ 
Forii von Tabelien aosgef Oiirt.« Stutzstellen ...der..K 
Jewells im Abstand von 10 k sInd iii EOi fixiert* Erforder-^ 
liclie Zwischenwerta warden mreU I inmre lnm^^^ gewon 

nen^ Abweicluirigen von der Soilkariiiiini.a. sinci klei, nor 0^03 K» 

.das : OTO 2000 vler ver- .. 
.scbiedeiie Sctiaitzystinde der Ein§ao§sschaitertau§ryppel. : . . 

' Neben ’’den genarmtan ’Scbaitzustiiicieii rtrzsciii.yB#. H .. . 

gro0e" u Elngaiig -wlrd in eiriem vierten Zustaod ^ 

der Verglelchstelientesiperaturfuhler angescfiaitet . 

»■ 1 ) . ; i ^ 

Euhier 
: (nach 

-Betriebsarteo 

wie folgt. 
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5.4. Betr ieosart : Ft'/ipO 



■ ■ ■■ ■■ .. : " . .■ .:■■:■■■ 




Bi Id; '5^. 1 ateigt ■ clas-'Friri2ri:0;::;.cfer::'S«tiilterfe 
: t r I al>:»8rt , Ft ^ 100 , ''M e •' Sctia i ;::Si:Fd ' 
die durch den Mlkroreeliriar '■betatigt' -^erd'e^^^^ 



nonfert' am ■£ingan§'4l#s;:EiF§a;rigsvers4JFM'e^^^ 

-,;Sl'.:ge'schlosseo, ;:21. 

-;S2'' 'gea€tii0sseav^:;'iJ^:'7^;4iii'A^ 

- S3 ' jeschlOBsen r :,ti^.. j® ' i®A « (2 400)'^;.:^;.^.^^ .. 23 



Mit'-Aysiiattiie der zur- Bereclinyog oicht verwenilet wird^ 

.enthaiterr ■ a ' 2ilil Syiiaanderi , . der " . ■ 











ii 



llilii'# 



in 



EinfluB de8 Su®«aridefi 1mA. (2 eliminiert. 



Pt 100 






1/5 .3/ 



IS *2 . : ^:Betri efosar tl^ 






1mA 

: j€C^S^ntSfmmqmi0 : 






■■' ••••;■;■',•.• 












V 1 

( 


r™~^:.. •"■ V. 

'r 


1, 

f 


«»n 

1- 









N106 



^1 



Blld 5.2 



l&iidlsi'^2:;irel:gt;/Bas^|:Frla2:ipl 
:n " :$ 4 



u. 



U « 10,000mV » 









;s^:Z2' 
;«:43 ^ 
^a"Z4: 






Qer lih 1 ^rstand ;24 /;wi rd 



meB ': 
"ref ' 



; 23 - 21 ;:: 



/5«4/ 



Oe»;::eiitspraclieod -Gl . /i >4/ ^gewonneoeri':::! ert ; wird::: 
r i ge :Temp.eratyr;; zy geor'cloet' ■ uiid 'afigezel gt * 

5*3 . .''Betrielj.sart ■:'TherifloelaTCnt'.:>iliCr-WiAl 



Ole :Schal't.yrigsaoordnuo§::zeigt-: Slid -5*2, :;. w 0 bel d^ 
nete' KorzsclilijS - Otoer dem -Pt 10 ..f lderstand . eiitfil it | . .. 

ner- l-iegeo;.: Verlaufe der vier Setialtzystande die im Ab- 
scii'nit;t:. 5 *2 * -■ tesciirieten^^^ ■ E-infarigsver-sti 

-f (t .... . r . .. ... 

v0r^Q X * 

.Dt:e-:Bearte.itu- 0 ^^ .geschleht .wie fo.igfc *. ... 

^ ZuriaC-fts t;: w i r.d;.: geiiiaB^^.' 0 ,; . ./5 • 4/ d i e ; .e.f f ekt.l ve:. paono ng. : . 

; bef «5/ ■ emi it te.it . der :Hecliner.:::dl ne :■ MeSgrdEeV: ^ 
die iii t 4er . Vergleich^tdllanteiipa-;:;::::::^^ 

.T-ator-v-stebt.* : ■ V-'t - : .i - 



1 .nA Pt 

10,000 



;io 

mV 



. Z4 -^ Z1 

71 ^. 



/5«5/ 



Daraijs erfol gt ; die . Berecliriyhg der Vergleiebstel.ieritemperatori 
-Aus dleser ond der effektiveri Tliermospannung wird die aof den 
. Eispynkt: .bezogene .Jberiii0S|3eon;yn§:: bereclinet *: : Ole 
spannimg, die ayf die Referenzspannung normiert ist, wird die 
ges ycbte^- Tempera 

Der-'' Plat i nf uhler: - Ft vl'o ::;f ur idle :;¥ergieicbttei lenten 
. im. -§tecker; des :'Adapterzwi'sehedkabelt'':;:mdntle^^ 
von ^ unedl en ■ Tbermoel enient'ert ’■■direkt'.:::an’ ::das’i 
oicbt mdgllcti* 
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Sild 6.2; 6eritean»ieht von hinten 



Vorbereitung fflr ale Measung 
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